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Gebrauchsanweisung

1. Vorbereiten

Haut, Kleidung und Arbeitsflachen vor direktem Kontakt

mit Cellacast® Xtra schiitzen. (Patient: mit Unterzug und
Polstermaterial versorgen. Anwender: Handschuhe tragen).
Cellacast® Xtra-Beutel nur einzeln ffnen und die Binde sofort
verarbeiten; Luftfeuchtigkeit verursacht vorzeitige Aushartung.

2. Tauchen

Nur durch das Tauchen der Binde entwickelt das Material
weitgehende Klebfreiheit. Die empfohlene Tauchwasser-
temperatur liegt zwischen 20 und 24 °C. Beim Eintauchen wird
die Binde unter Wasser 3 bis 4mal leicht gedriickt, um durch
Entfernen der Luft die véllige Durchfeuchtung zu gewdhrleisten.
Nach dem Tauchen wird tiberschiissiges Wasser abgeschdttelt!

3. Verarbeiten

Cellacast® Xtra-Binden werden in Zirkulartouren ohne Zug
angelegt; dabei sollen sich die Lagen etwa zur Halfte (iber-
lappen. Cellacast® Xtra passt sich den Kérperkonturen so gut
an, dass auch an kritischen Stellen Falten- und Titenbildung
vermieden wird. Cellacast® Xtra lasst sich 2,5 bis 3 Minuten lang
modellieren. Zubehor wie Gehstollen, Scharniere und ahnliches
kann mit Cellacast® Xtra verarbeitet werden.

4. Fertiger Verband

Die Hértungszeit betragt ca. 4 Minuten. Cellacast® Xtra-
Verbénde sind nach 20 bis 30 Minuten voll belastbar.
Bearbeitung oder Abnahme des fertigen Verbandes ist mit den
Ublichen Werkzeugen in herkémmlicher Technik moglich.

5. Wichtige Hinweise

1. Die Haut (Patient und Anwender) vor direktem Kontakt

mit Cellacast® Xtra schiitzen, da Cellacast® Xtra

in unausgehartetem Zustand klebrig ist. Eventuelle

Kontaktstellen kénnen mit Alkohol oder Aceton gereinigt

werden.

Die Tauchwassertemperatur sollte 24 °C nicht Ubersteigen,

da sonst die erhdhte Aushartungstemperatur beim Patienten

Verbrennungen verursachen kann.

. Cellacast® Xtra-Verbande sind wasserfest. Durchnasste
Verbénde sind mit einem Handtuch und einem Fén zu
trocknen. Vom Baden mit dem Verband wird abgeraten,
weil nasses Polstermaterial unter den Verbanden die Haut
mazeriert!

4. Cellacast® Xtra soll bei max. 24 °C trocken und gleichméBig

temperiert aufbewahrt werden.
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Achtung!

Die synthetischen Stiitzverbinde sind mit wasseraktivierbaren
Polyurethanharzen getrankt und enthalten im unausgeharteten
Zustand Isocyanate.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

¢ Bei Anwendung Handschuhe tragen

e In gut gellifteten Bereichen verwenden

e Kann Haut und Augen reizen

e Sensibilisierung durch Einatmen méglich

Entsorgung
Cellacast® Xtra kann mit dem Hausmiill / Restmiill entsorgt
werden. Sofern ungeéffnete Binden entsorgt werden, Beutel
aufreiBen, damit das Harz aushértet.

Mode d’emploi

1. Préparation

Protéger la peau, les vétements et les surfaces de travail d’un
contact direct avec Cellacast® Xira. (Patient: mettre en place
un jersey et du matériel de rembourrage. Utilisateur: mettre des
gants). N'ouvrir qu’un seul sachet de Cellacast® Xtra a la fois et
appliquer la bande immédiatement; I’humidité de I'air entraine
une polymérisation prématurée.

2. Trempage de la bande

Ce n’est qu’aprés immersion que la bande perd pratiquement
son adhésivité. La température de trempage recommandée est
comprise entre 20 et 24 °C. Lors de I'immersion, la bande doit
étre légerement pressée en la secouant 3 a 4 fois sous I'eau afin
d’assurer un trempage complet.

3. Utilisation de la bande

Les bandes Cellacast® Xtra sont appliquées selon la technique
circulaire sans exercer de traction. Elles doiverit étre enroulées
de fagon a ce que chaque tour de spire recouvre la moitié du
tour précédent. Cellacast® Xtra s’adapte parfaitement aux
contours du corps évitant ainsi la formation de replis et de



